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Avaliacdo da efetividade de solu¢oes desinfetantes em filmes

radiograficos periapicais

Effectiveness evaluation of disinfection solutions in periapical

radiographic films

RESUMO

*Baldissera, Elaine Zanchin
**Silveira, Heloisa Emilia Dias
*** Amaral, Maria Regina A.

Devido a necessidade de controle de infec¢fio cruzada em procedimentos radiograficos intrabucais, este trabatho propds-se a testar a
efetividade das solucdes desinfetantes: hipoclorito de sédio a 0,5% e 1%, glutaraldeido 2% e 4lcool 77%v/v nas superficies dos filmes
periapicais. A amostra foi composta por 64 filmes que foram intencionalmente contaminados e, posteriormente, descontaminados nas
respectivas solugdes, por imersfo, nos tempos de 30 e 60 segundos. A avaliacdo foi feita por coleta de material das superficies dos filmes
e semeadura em placas com BHI 4gar, observando-se o crescimento ou néo das col6nias bacterianas. Das solugdes testadas, o glutaraldeido
2% e a solugdo de Milton se mostraram efetivos na desinfeccdo dos filmes, o dlcool 77%v/v foi efetivo para o tempo de 1 minuto de imersdo
e o liquido de Dakin permitiu o crescimento bacteriano em ambos os tempos.

INTRODUCAO

Evitar a transmissdo de doencas infecci-
osas na Odontologia constitui um dos maio-
res desafios da atualidade. Existe um uni-
verso de microrganismos ao qual o dentista
€ a sua equipe estfo expostos e ha o risco de
contrair infecgdes bacterianas e virdticas ndo
apenas da cavidade bucal, através de san-
gue, saliva e fluidos orginicos mas também
do organismo do paciente. Esta transmiss&o
pode ser também do profissional para o pa-
ciente e do paciente para outro paciente, sen-
do que o contato pode ser direto entre a fon-
te e o susceptivel ou indireto, através da
interposi¢do de um ser inanimado (RUTALA,
WEBER, 2001).

Os riscos de contaminagio existem tam-
bém nos procedimentos radiograficos (KATZ
et al., 1990; HARIND, LIND, 1996). Den-
tro destes procedimentos, a maior contami-
nago ocorre com o filme radiografico. O
filme entra em contato com mucosa integra
e quando removido traz consigo saliva, con-
tendo microrganismos, que no seu manuseio
pode contaminar varios locais até o seu
processamento quimico. Isto determina a uti-
lizacdo de métodos de controle de infeccdo
cruzada em filmes radiogréficos como bar-
reiras de protecdo e desinfecgio de filmes.
A desinfecgdo dos filmes expostos é um
método prético e barato (PACKOTA,
KOMIYAMA,1992), justificando a sua utili-
zacgdo como um meio de prevengio de con-
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taminagdo cruzada simples, vidvel e ndo one-
roso, utilizando substincias de facil acesso,
uma vez que, o uso de barreiras protetoras
torna o procedimento mais caro e dificil quan-
do vérias tomadas radiograficas sdo realiza-
das. Assim sendo, este trabalho se propde a
avaliar a efetividade de solugdes desinfetan-
tes, utilizadas em filmes radiogréficos
periapicais para controle de infec¢do cruza-

da.

REVISAO DA LITERATURA

Segundo WHITE e GLAZE (1978), a
radiografia intrabucal de rotina pode resul-
tar em contaminagfo entre pacientes. Con-
forme MANSON-HING (1990), os filmes
intrabucais sdo um desafio ao controle de
infeccdo em radiologia dentaria. Segundo
estes autores, 0s meios para prevenir a trans-
missfo de microrganismos através dos fil-
mes sdo esterilizagdo, desinfec¢do, barrei-
ras protetoras e manipulagfo asséptica. Um
protocolo seguro requer radiografias
desinfetadas para serem transportadas a ca-
mara escura evitando a contaminagdo no seu
interior e nos liquidos de processamento
(NEAVERTH e PANTERA, 1991).
BACHMAN et al. (1990), demonstraram que
filmes radiograficos que foram intencional-
mente contaminados, permaneceram com
microrganismos sob o filme apés o
processamento automatico, e também as so-

lugdes reveladora, fixadora bem como a 4gua
foram contaminados. STANCZYK et al.
(1993), realizaram um estudo com filmes
radiograficos intencionalmente contaminados
e filmes controle processados em cimara
portatil acoplada a processadora automati-
ca. Estes autores concluiram que, aqueles
microrganismos dos filmes intencionalmente
contaminados sobreviveram a todo
processamento e também ocorreu a conta-
minagdo cruzada daqueles filmes controle nio
contaminados inicialmente. SENIA et al.
(1975), demonstraram que 30 segundos de
imersdo em NaOCl 4 5,25% foi efetivo para
descontaminagfio de cones de guta percha
contaminados com vérios microrganismos,
incluindo Escherichia coli, Streptococcus
Sfaecalis, Staphylococcus epidermidis e
Corynebacterium xerosis. Também demonstra-
ram que NaOCl 5,25% foi efetivo sobre
bacilus subtilis na forma vegetativa e
esporulada, mas somente apés 45 e 60 se-
gundos de imersdo respectivamente.
NEAVERTH E PANTERA (1991), constata-
ram que filmes radiograficos de envelope
plastico, podem ser desinfetados depois de
uma imersfo de 30 segundos em solugfo de
NaOCl 4 5,25 % e que esta desinfec¢do nfo
altera a qualidade das imagens. Os autores
utilizaram para contaminagfio culturas de
Actinomyces israelii, Fusobacterium nucleatum,
Haemophilus actinomycetemocomitans,
Bacteréides intermedius e Capnocytophaga
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ochracea e microrganismos desconhecidos
coletados de 3 ml da saliva humana de um
voluntério.

SANT’ANA E CHINELLATO (1997), tes-
taram os desinfetantes de superficie, 4lcool
77% vlv, hipoclorito de s6dio 2%, 4gua oxi-
genada a 3% e glutaraldeido 2% nos filmes
periapicais com invélucro de plastico, utili-
zando método de imersdo por 5 minutos e
fricgdo por 30 segundos (glutaraldeido so-
mente por imersio). Observaram que com
excegdo da Agua oxigenada a 3%, que per-
mitiu o crescimento bacteriano, as demais
solugGes foram efetivas para a desinfecqo.
Concluiram, ainda, que a desinfecgfio ndo
afetou a imagem radiografica.

MATERIAIS E METODOS

Foram testados como desinfetantes de
superficie dos filmes periapicais, as solucdes
desinfetantes: alcool 77%v/v preparado pelo
laboratério de microbiologia do Departamen-
to de Microbiologia e Parasitologia / IB —
UFPel, glutaraldeido 2% (Glutatec-
Tecnofarma Ind. e Com. Ltda) e hipoclorito
de sédio em duas concentragdes: 1% (Solu-
¢do de Milton - PROBEN) e 0,5% (liquido
de Dakin - Miyako do Brasil). A amostra foi
composta por 64 filmes, sendo divididos em
4 grupos de 16 filmes, conforme a solugéio
desinfetante. Em cada grupo, os filmes fo-
ram intencionalmente contaminados e, para
tanto, foram preparadas culturas de
Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis
em caldo nutriente (colecio do laboratério
de Microbiologia / IB - UFPel). Dos 16 fil-
mes, 8 foram contaminados com uma cultu-
ra selecionada e 8 com outra. Destes oito
filmes, quatro foram desinfetados por
imersio na solugfio durante 30 segundos e
quatro filmes no tempo de 60 segundos. To-
dos os procedimentos foram realizados em
fluxo laminar e cada filme recebeu o se-
guinte tratamento: as culturas, apés cresci-
mento a 37°C por 24 horas, foram vertidas
em potes estéreis onde cada filme foi colo-
cado durante 3 minutos. Com auxilio de uma
pinga esterilizada, o filme foi transferido para
um frasco estéril contendo a solugdo desin-
fetante, permanecendo durante o tempo pro-
posto neste experimento. A seguir o filme foi
retirado e lavado em 4agua destilada estéril e
secado em papel toalha esterilizado. Com
auxilio de um swab, o material foi coletado
de toda a superficie do filme, incluindo a
parte interna da lingueta e o sulco de
selamento do envelope, e semeado por es-
gotamento em placas com BHI (body heart
infusion) Agar (DIFCQ). Entfo, as placas fo-
ram incubadas a 37" C por 24 horas, com
uma segunda leitura ap6s 48 horas para ava-
liacdo do possivel crescimento de colénias
bacterianas. Passado este periodo foi feita a
andlise macroscopica para avaliar o cresci-
mento ou ndo de colbnias bacterianas.
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RESULTADOS

Na analise macroscopica observou-se que
as placas - pertencentes aos grupos
Glutaraldeido 2% e Solugsio de Milion nio
apresentaram crescimento bacteriano. No
grupo em que se utilizou 4lcool 77%v/v como
solucdo desinfetante observou-se crescimento
de colbnias bacterianas em 3 das oito placas
para o tempo de 30 segundos, sendo uma

com a cultura de Staphilococcus aureus e duas
placas Enterococcus faecalis. Neste mesmo
grupo, para o tempo de 60 segundos nio
existiu crescimento em nenhuma placa
semeada. Para o grupo em que foi utilizada
desinfec¢do com liquido de Dakin observou-
se crescimento bacteriano nos dois tempos e
com os dois tipos de microrganismos em-
pregados neste experimento.
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Fig. 1. Resultado do crescimento de colénias bacterianas nas 64 placas semeadas.

DISCUSSAO

H4 um interesse crescente da populaggo
em relagfo as infecgdes que podem ser con-
traidas nos setores de atendimento 2 satide.
Por outro lado, a preocupagio com controle
de infecgdo nestas 4reas surgiu com o apa-
recimento da AIDS e o cuidado com a
hepatite. Desta forma, o profissional da sad-
de adotou uma série de medidas para pre-
venir a contaminac¢do. Nos procedimentos
radiogréficos, o filme radiografico entra em
contato com a mucosa e saliva do paciente
sendo, portanto, uma rota de transmissio de
microrganismos, exigindo que se utilize mé-
todos de controle de infeccfio. Assim, este
trabalho teve como proposta avaliar a
efetividade de quatro substancias quimicas
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na desinfecgdo de filmes, com o intuito de
interferir no ciclo de contaminagfo dos pro-
cedimentos radiograficos.

A escolha das culturas de Staphylococcus
aureus e Enterococcus faecalis foi baseada no
fato de que estes microrganismos sfo bas-
tante resistentes aos desinfetantes usuais e
podem ser encontrados em pequena quanti-
dade na cavidade bucal. Quanto as soluces
desinfetantes, foram escolhidas o
glutaraldeido 2%, liquido de Dakin, solugdo
de Milton e Alcool 77%v/v por serem subs-
tincias comumente utilizadas pelos cirurgi-
Ges dentistas e de facil acesso. Houve ainda,
a preocupagio em testar a efetividade des-
tas substancias em tempos de 30 e 60 se-
gundos para que, com garantia de qualida-
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de, o profissional possa dispensar menos tem-
po para a realizagio dos diversos procedi-
mentos de biosseguranga. SENIA et al. (1975)
com tempo de 30 segundos relataram desin-
feccdo de cones de guta percha utilizando
hipoclorito de sédio a 5,25%. SANT’ANA e
CHINELLATO (1997) concluiram que 30
segundos de fricgdio com as solugdes de
glutaraldeido 2%, hipoclorito de s6dio 2% e
dlcool 77%v/v descontaminam os filmes
radiograficos. Para o método de imersdo,
utilizaram o tempo de 5 minutos com as
mesmas substincias e obtiveram igual resul-
tado.

Conforme SAMARANAYAKE et al.
(1995), o 4alcool etilico e isopropilico ndo
sdio mais recomendados como desinfetan-
tes de superficie. Porém, na literatura, pa-
rece haver certa divergéncia quanto a efi-
cacia da solucdo alcodlica 77%v/v
(SANT’ANA, CHINELLATO, 1997). Neste
trabalho, utilizando-se esta substincia, ob-
servou-se auséncia de crescimento
bacteriano para o tempo de imersdo de 60
segundos. SANT’ANA e CHINELLATO
(1997), demonstraram efetividade na de-
sinfec¢do de filmes radiograficos com 4l-
cool 77% v/v em tempo de imersdo de 5
minutos e com 30 segundos de fricgdo. Com
relagdo ao liquido de Dakin, observou-se
neste estiudo que houve crescimento
bacteriano tanto na imersio de 30 quanto
de 60 segundos, mostrando ndo ser uma
substincia eficaz para desinfec¢do de fil-
mes radiograficos. Segundo SIQUEIRA JR
et al. (1999), as solugdes mais concentra-
das de hipoclorito de s6dio apresentam maior
atividade antimicrobiana, desde que outros
fatores sejam mantidos constantes.

Por fim, sugere-se a realizacio de
novos trabalhos que complementem esta li-
nha de pesquisa para que se estabeleca, tam-
bém nos procedimentos radiograficos, um
protocolo concreto de controle de infecgio,
que seja eficaz e acessivel aos profissionais
da odontologia.

CONCLUSAO
De acordo com a metodologia emprega-
da neste trabalho, podemos concluir que:

1. As solugdes glutaraldeido 2% e So-
lucdo de Milton mostraram efetividade na
descontaminacio dos filmes tanto em 30
quanto em 60 segundos;

2. A solugdo de Alcool 77% v/v foi
efetiva para desinfec¢fio dos filmes no tem-
po de 60 segundos de imersdo, porém nio
promoveu desinfecgdo de todos os filmes no
tempo de 30 segundos;

3. 0 liquido de Dakin nio deve ser
indicado como desinfetante para a superfi-
cie externa dos filmes radiograficos por nio
ter sido eficaz na descontaminagfo com esta
metodologia empregada.

ABSTRACT

The purpose of this study was to test four
disinfection solutions in radiographic films,
contaminated with pure cultures of
Staphylococcus aureus and Enterococcus
Jaecalis. The following disinfection agents were
used: 2% glutaraldeyde, 0,5% sodium
hipochlorite, 1% sodium hipochlorite and 77%
v/v alcohol . A total of 64 films divided into
4 group were sampled. After contaminated,
the films packets were disinfected with the
different solutions. The time of imersion were
30 and 60 seconds. The films were
microbiologically sampled with a cotton-
tipped applicator: the applicator was streaked
onto a BHI agar plate. The plates were
incubated at 37 C for 24 hours. The
substances were evaluated through of
bacterial growth. The results suggest that the
2% glutaraldeyde and 1% sodium
hipochlorite were effective in the intra-oral
radiographic film disinfection procedure. The
77% v/v alcohol were effective for 60
seconds of imersion. In the 0,5% sodium
hipochlorite group was observed bacterial
growth in the two times of imersion.
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