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Potencial Téxico dos Alginatos
Potential Toxicity of Alginates

RESUMO

Susana Werner Samuel®
Leticia Algarves Miranda*
Claudia Augusta Vianna Dutra**

O alginato & um material de moldagem de uso comum na pratica odontoldgica por ser barato, de facil manipulagéo, boa capacidade de
reprodugéo de detalhes e confortavel para o paciente. Porém, alguns elementos potencialmente téxicos como o Chumbo, podem fazer parte
da sua composicao constituindo fatores de risco ao paciente e/ou profissional.

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativa e quantitativamente a presenca desses elementos em alguns pés de alginato disponiveis no
mercado e utilizados na Faculdade de Odontologia da UFRGS. A andlise foi realizada com o auxilio da Espectrofotometria de Absorgéo
Atdmica e os resultados mostraram que apenas duas marcas comerciais apresentam Chumbo, porém com valores inferiores a 0,004mg/g,
sendo que o maximo permitido pelo B.S.1. (British Standard Institute) & de 25mg/g ou 250ppm. Quanto aos demais elementos, nenhum
apareceu em niveis que excedessem os padrdes de seguranga biologica.

SUMMARY

Alginate impression material is very much used in clinical dentistry for several reasons: relatively cheap, easy to manipulate, good
reproduction capacity of details and confortable to the patient. However, certain potentially toxic elements like lead may be part of the
composition and as such may constitute risk factors to the patient and/or the dentist.

The objective of this investigation was to evaluate, qualitatively and quantitatively, the presence of these elements in the powder of some
alginates disposable at local dental dealers and used in the Dental School of the Federal University of Rio Grande do Sul - UFGRS.

Te analysis was realized with Atomic Absorption Spectophotometry and the results showed that only two brands contained lead. The amounts
however were less than 0,004 mg/g. The maximum value allowed by the British Standard Institute (B.S.1.) is 25 mg/g or 250 ppm. As to other
potentially toxic elements none appeared in amounts that could exceed biological safety standards.

Introducéo

O alginato é um material de molddagem
classificado como hidrocoldide irreversivel, de
facil manipulacao, boa capacidade de repro-
dugdo de detalhes, barato e confortavel parao
paciente*. Por isso, esse material & de uso
corriqueiro na pratica odontolégica diaria, par-
ticularmente emespecialidades como Protese,
Ortodontia e Oclus&o. Apesar da facil manipu-
lagdo, nem sempre se consegue moldagens
perfeitas, principalmente nas primeiras expe-
riéncias dos alunos com o paciente, levando,
muitas vezes, a repeticdo deste procedimen-
to.

Sabe-se que alguns metais pesados e
particulas de silica podem fazer parte da com-
posicao do pé de alginato e trazer algum risco
de toxicidade para o profissional e/ou pacien-
te®. Dentre os metais figura o Chumbo'?7,
presente no pd ou como impureza, ou para
aprimorar as propriedades elasticas do mate-
rial apos a sua presa’.

Segundo Buchan e Peggie?, muito cuida-
do deve ser tomado para que o sal soltvel de
Chumbo, presente em alguns pos de alginato,
seja mantido num nivel baixo e seguro, ja que
fica a cargo do fabricante determinar a quan-
tidade necesséria para sua formulagao.

Basicamente, a intoxicagdo com alginato
pode dar-se por:

UNITERMOS

Alginato; desinfecc¢do; estabilidade dimensional.

- inalag&o pelo paciente e profissional'®1,

- ingestao acidental pelo paciente'?,

- absorg&o pela mucosa oral em casos de
repetidas moidagens®.

Segundo Syndiskis et. al®, o alginatotem a
capacidade de afetar a habilidade das células
em se reproduzirem. Isto &, a substancia pode
ndo ser toxica o suficiente para matar as
células, mas é téxica para inibir o crescimento
celularou, em pequena escala, afetar a fungéo
celular normal. O significado clinico disso é
gue, enquanto um Unico contato pode nao
causar sintomas clinicos, contatos repetidos
com o material, que altera ou afeta a viabilida-
de das células, pode resultar em reagéo toxica
tardia ou alérgica.

Durante uma moldagem, o alginato entra
em contato intimo, por um tempo de até quatro
minutos, com a mucosa oral que é altamente
vascularizada e possui grande potencial de
absorcao. Assim sendo, a repeticdo de
moldagens consecutivas poderia causar certo
grau de toxicidade para o paciente, dependen-
do da composigédo do material.

Em vista disso, a proposta deste trabalho
foi avaliar qualitativa e guantitativamente a
presenta de elementos, potencialmente toxi-
cos, emalgumas marcas comerciais de alginato
disponiveis no mercado e utilizadas nas clini-
cas da Faculdade de Odontologia da UFRGS.

Revisao da Literatura

Muitos estudos foram realizados nas dé-
cadas de sessenta a oitenta a respeito da
composi¢do quimica dos alginatos e 0s possi-
veis efeitos toxicos decorrentes da mesma'-?3.

A diatomita, um componente ndc metalico
dos alginatos e cuja fungao € agir como agente
de carga, pode, segundo Walter®, gerar efeitos
de risco a satide, sendo incluida como um dos
fatores etiologicos de fibroses pulmonares,
devido ainalagd@o do p6, quanto incorretamen-
te manipulado.

Durante a impressdo na cavidade oral,
pode vir a ocorrer também a ingestao aciden-
tal do material, pelo paciente’®. Para Arends et
al', aintoxicacdo por Chumbo inalado é de 10
a 100 vezes maior do que quanto ingerido.
Embora, néo tenha sido comprovado nenhum
casode atividade carcinogénica oufibrogénica
em cirurgides dentistas causado pela inalagéo
do p6 do alginato, sabe-se que, o tamanho e a
configuragdo das particulas do p6, assimcomo
o longo periodo que ficam latentes antes de
surgirem sinais e sintomas de indugéo de
doenga fibrotica, os aerosbis de pd de alginato
devem ser considerados como um potencial
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de risco e assim devem ser tratados até que se
prove o contrario®.

Com relag&o ao efeito toxico do Chumbo o
editorial do Jornal The Lancet relatou como
sintomas de intoxicagao: colicas abdominais,
fadiga, dores de cabega, anemias, paralisias
musculares e encefalopatias. O limite de tole-
rancia de concentraggo de Chumbo foi dato
como 80ug/100ml de sangue, mas em niveis
mais baixos como 20ug/100ml, ainda existe
possiblidade de efeito deletério. Sintomas neu-
rologicos subclinicos foram mencionados néo
sendo incomuns proporcionalmente aos ni-
veis baixos no sangue’. Criangas séo especi-
almente suscetiveis e os efeitos s&o cumulati-
vos e agudos’.- Segundo Freitas®, enquanto a
concentracdo de Chumbo foi maior que 20ug/
100ml pode haver associagdo com sintomas
clinicos agudos.

Quanto asua utilizagdo empos de alginato,
o Chubo seria utilizado segundo Buchan e
Peggie? juntamente com sais de fluorsilicato
para aumentar a elasticidade pos-presa, e
reduzir deformacgdes permanentes. Arends et
al' também relataram a utilizagao do Chumbo
para os mesmos fins, mas ressaltaram todos
0s risco de toxicidade ja descritos. Além disso,
0s autores revelam que, se 1cm® do material
for ingerido acidentalmente, a absorgdo de
Chumbo de um material contendo 250ppm de

Materiais e Método

Os pos de alginato utilizados no experi-
mento estdo indicados na tabela 1:

TABELA1
Alginatos

NOME COMERCIAL.

Jeltrate

Jeltrate presa rapida
Avagel

Greengel

FABRICANTE

Dentsply
Dentsply
Herpo
Herpo

O método utilizado foi a andlise quantitati-
va dos metais nos pés de alginato através da
Espectrofotometria de Absorgdo Atémica
(EAA). Esse processo baseia-se na proprie-
dade que tém os atomos de cada elemento de
absorver radiagbes emitidas por uma fonte
externa (lampada de catodo oco) em compri-
mentos de onda caracteristicos, guando n&o
combinados guimicamente e em seu estado
fundamental, isto &, cada elétron absorve radi-

acao num comprimento de onda (I) caracteris-
tico de cada elemento. E medida, entéo, a
quantidade de luz absorvida pelo metal
atomizado na chama. A EAA obedece aLeide
Beer que especifica a porcentagem do ele-
mento como sendo diretamente proporcional
a absorgao produzida pelo mesmo.

Em copos de polietileno, amostras de 0,59
do p6 de alginato de cada marca comercial
foram diluidas em 5ml de &cido nitrico, afim de
minimizar a absorgao dos metais nas paredes
dos frascos de coleta. A seguir, essas amos-
tras foram filtradas, com agua destilada foram
elevados seus volumes iniciais até 100ml e
foram submetidas aanalise no aparelho Gemin,
da marca Varian, em baldes volumétricos.
Como este método & um padréo comparativo,
o resultado saiu em forma de uma curva que
relaciona a concentragdo com a absorbancia
do metal. EAA fornece a absorbancia e atra-
vés do gréfico chega-se as concentragdes de
Aluminio, Bério, Berilio, Cadmio, Céalcio, Chum-
bo, Cobalto, Cobre, Cromo, Estanho, Estréncio,
Ferro, Litio, Manganés, Molibdénio, Niquel,
Potassio, Prata, Ouro, Sédio, Vanadio, Zinco,
nas solucBes com pd dos diferentes alginatos.

Resultados

Os resultados cbtidos na analise quantitativa de metais dos pos de alginato sao mostrados

Chumbo sera de 250ug. na tabela 2.

Comparados com ingestdo do Chumbo
presente em nossa alimentacao diaria normal, TABELA 2
a absorgao que ocorre numa ingestao aciden- Concentragdo em mg/g dos metais presentes nos pés de alginato
tal isolada é menos prejudicial, pois os niveis das marcas comerciais analisadas.
de absorgao didria desse metal variam de 250
a 320ug’. E relatado também que para o BSI  MARCA COMERCIAL AVAGEL JELTRATE NORMAL JELTRATE P. RAPIDA GREENGEL
(British Santard Institute), o contetido limitede ~ METATS
Chumbo nos alginatos deve ser menor que  Aluminio 0,244 0,228 0,352 0,180
250ppm’. Bario 0,032 0,008 0,012 0,016

Soremark® e Ruhler® indicam que dentis-  parilio ND ND ND ND
tas podem ter consideraveis concentragbes Cadmio 0.0004 0.0004 0001 0,0004
sanguineas de Chumbo quando alginatos com Calcio 1 7 439 ‘ijﬁ 259 281939 21 670
altas concentragdes de Chumbo sdo usados. ' " ' '

Os prejuizos causados pelo alginato aos Chumbo <0,004 <0,004 ND ND
tecidos respiratorios podem ser maiores com  Cobaito 0,003 0,003 0,004 0,005
a presenca de Zinco, Bario, Cadmio e saisde  Cobre 0,002 0,002 0,002 0,20
Fluoreto. Os efeitos toxicologicos desses ele-  Cromo Total <0,002 ND <0,002 ND
mentos tem recebido adequada ateng@o na  Estanho <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
literatura, e inclusive uma classificagio de  Estrancio 0,164 0,096 0,120 0,176
acordo com sua toxicidade: (1) praticamente  Farro Total 0,180 0,276 0,184 0,156
néo tex:coi (2) I'evememe tg)){laco-; (3\) modera- Litio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
damente 6xico; (4) muito oxico; (5) extrema- (s Total 0,013 0,013 0,018 0,009
mente toxico; (6) super toxico®. L o

Os sais de Chumbo, assim como o éxido Mer'cu‘rlo' 0,000027 0,000093 ND ND
de Zinco e sais de Zinco foram classificados ~ Molibdénio <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
como de moderados a muito toxicos; o sulfato  Niquel <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
de Bario, como praticamente ndo ioxico; os  Potassio 8,099 6,907 11,991 8,056
sais soltiveis de Bario, como moderadamente,  Prata ND <0,001 <0,001 <0,001
muito ou extremamente toxicos, de acordo  Sgdio 0,116 0,096 0,068 0,096
com o tipo. Os sais de Cadmio e Fluoreto,  vianadio 0,020 0,032 0,024 0,040
ex’trerr_\amen'tetoxwos'e 0S aerosois desaisde Zinco 2760 0,099 0,065 3,059
Cadmio, como supertoxicos®.
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Discusséao

Através da analise dos pos de alginato,
constatou-se a presenca de alguns metais
como Bario, Cadmio, Zinco, Berilio, Chumbo,
Niquel, Merctrio que quando em altas con-
centragbes e em situages adversas podem
ser toxicos e causar problemas de saude.
Porém, neste estudo, encontraram-se em con-
centragbes baixas, consideradas seguras e
que nao oferecem risco ao profissional e a0
paciente.

Comparando-se com trabalhos das déca-
das de setenta' e oitenta® os valores dos
metais encontrados neste trabalho foram re-
duzidos ou até inexistentes. Provavelmente,
estareducéo se deva a evolugdo do material e
a preocupacao atual com a salde do profissi-
onal e do paciente.

O Chumbo, na analise feita por Freitas?, foi
encontrado em porcentagens consideradas
altas em apenas uma marca comercial (14,8%)
sendo que em todas as outras, o elemento
também se fez presente, porém em baixas
concentragdes. Ma marca Jeltrate (Caulk) a
porcentagem encontrada pelo autor, em 1980,
foi de 0,0194%.

Arends et al', em 1978, analisando essa
mesma marca comercial, encontraram 10ppm
de Chumbo, valor semelhante ao encontrado
por Freitas®.

Ja os resultados obtidos neste estudo de-
monstraram a auséncia de Chumbo nas mar-
cas Jeltrate de presa rapida (Dentsply) e
Greengel (Herpo) e nas demais marcas anali-

sadas (Avagel-Herpo, Jeltrate nornal-Dentsply)
suas concentragbes foram inferiores a
0,004mg/g o que denota ter havido, provavel-
mente, uma modificagdo na formula original
dos materiais, tendo em vista a preocupacdo
com o potencial tdxico deste metal.

Segundo Arends et al’ se 1cm®de alginato
for acidentalmente ingerido pelo paciente, o
Chumbo absorvido de um material contendo
250ppm de Chumbo (maximo permitido pelo
BSI) & de 250ug. Sendo assim, a ingestéo de
1cm® dos alginatos que apresentaram menos
de 4ppm de Chumbo neste trabalho (Avage! -
Herpo e Jeltrate - Dentsply), acarretaria uma
absorgao de 4ug de Chumbo. Esse valor &
minimo se considerarmos que na alimentagao
didria, a ingestdo de Chumbo varia de 250 a
320ppm, ou seja, uma absorgdo de 250 a
320mg". Vale ressaltar também que é rara a
ocorréncia de ingestdo acidental de alginato
durante moldagens.

Quanto a presenca de outros metais, esta,
parece ndo ser preocupante. A concentragdo
de Niquel é baixaemtodas as marcas (Jeltrate
Rapido-Dentsply e Greengel e Avagel-Herpo)
e ade Berilio é inexistente. O Cadmio também
esta em baixas concentracdes, variando de
0,0004 a 0,001mg/g. Ja o Bario comparado
comesses outros metais, apresenta uma maior
concentragao que varia de 0,008a 0,032mg/g.

Nao foi encontrado Mercurio no Jeltrate
rapido (Dentsply) e no Greengel (Herpo) e, em
concentragdes 8o baixas nas outras duas
marcas, que pode ser descartado o risco de
toxicidade (de 0,000027 a 0,000093mg/g).

Nas marcas Avagel e Greengel (Herpo) a
concentracdode Zincofoide 2,760 e 3,059mg/
g, respectivamente, enquanto que, para as
marcas Jeltrate e Jeltrate Rapido (Dentsply), a
concentragéo foi de 0,099 e 0,065mg/g, res-
pectivamente. Porém, vale lembrar que o Zin-
co &, na forma de o6xico de Zinco, um compo-
nente basico do alginato segundo Skinner?,
justificando, assim, esta concentracao.

Mesmo n&o tendo encontrado niveis
preocupantes de elementos potencialmente
toxicos, € de consenso na literatura o fato que
se deva tomar cuidado durante a manipulagéo
do material evitando a inalagdo, mantendo o
ambiente sempre bem ventilado devido a for-
magéo do aerosol do pé.

Conclusodes

Com base nos resultados obtidos nesse

trabalho, podemos concluir que;

1~ A concentragdo de Chumbo nas marcas
analisadas esta abaixo dos niveis maxi-
mos permitidos pelo British Standard
institute (BSI), portanto, em niveis segu-
ros;

2 - As concentragdes de outros elementos
potencialmente téxicos nas marcas co-
merciais analisadas ndo sdo preocupantes.
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