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CIMENTOS DE SILICATO, FABRICADOS NO BRASTL,
FACE ÀS NORMAS INTERNACIONAIS

SIÌ{OPSD

Terifieaçõo ilo cornportanrento, fa.
ee à normas internacionais, Ìlos ilois
únicos cinrentos ile silÍcato ile uso
odontológico fabrieailos no Brasil.
Obserrailo o atenilimento às normast
ereeptuanilo-se a resistência à con.
pressão, que nos pareceu baixa no

silieato ile marca Âstralit Trabalhos
deets natureza propieianr a melhoria
ilos proilutos, na inilÍrstria nacional
de moteriais ilentários.

l. TNTRODUÇÃO

Em março de 1971 foi apresentado
à Federação Dentária Internacional'
pelo gruBo de trabalho <<ISO/TC

106 / WG 1 - Filling Materials>>, a-

través de seu Documento 62, o Pri'
meiro Projeto de Normas Para sili-
catos e silico-fosfatos eneapsulados.

No Brasil ain'da não se fabricam
silicatos com este tipo de acondicio-
namento, mas o fato em si, da exis-

Prof. Léo ìYerner Siiffert *
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tência de um Projeto de Normas, em
âmbito internacional, d.iz bem da im-
portância e da aceitação cada vez
maior que terâ por. parte da odon-
tologia moderna, este tipo de acon-
dicionamento.

Para os cimentos de silicato acon-
dicionados em frascos comuns já e-

xistem normas há muito estabeleci-
das e aceitas por diversos países, se-
ja através de suas Associações Odon-
tológicas Nacionais,, como é o caso
da American Dental Association 1,2 ê
outras, seja através de grupos espe-
cializados, como é o caso do Grupo
Brasileiro de Materiais Dentários 3

(Comitê da Associação Brasileira de

Normas Técnicas 
- 

ABNT), ou se-
ja ainda através de Associações In-
ternacionais da classe Odontológica,
como é o caso da Federation Den-
taire International4, oü de Paclroni-
zaçã"o, como é o caso da ISO (Inter-
national Standards Organization) 5

Esta úItima organização, a Asso-

ciação Internacional de Padrões, é

o órgão internacionaÌ oficial, ao

qual esstão filiadas todas as Associa-

ções Nacionais de Normas.

' ProÍessor Cotedrótico de Moteriqis Dentórios, Foculdode de Odontologio, UFRGS
tr ProÍessor Adjunto de Moteriois Deniórios, FocuÌdqde de Odontoolgio, UFRGS

tit Estogiório do Disciplino de MoterÍois Dentórios, Foculdode de OdontoÌogÍo, UFRGS

Bolso de AperÍelçoomento do Conselho de Pesquisos do UFRGS
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2. OBJETIYO

O objetivo do presente trabalho é

o de verificar como se comportam,
face às normas acima referidas, os

dois únicos cimentos de silicato .de

uso odontológico fabrieados no Bra-
si1.

3. MATERTATS, MÉTODOS DE EÌ{-
SÂIO E RESULTÂDOS OBTIDOS

As duas mercas de silicato estu-
dadas pcdern ser observadas na Fig
rle ì{e 1. Observe-se que escolhemos
a mesma cor ern ambos os casos, par-
ticularmente por se tratar da cor
mais Ìarglmente empregada.

l'igura Ne I

3.1 GAì{ERÂI.,IDÀI}I.]S

Antes de efetuannos qualquer tipo
de exame, proce.demos como indica-
do em 4.1 .1 e 4.1 .2 das ÌloÌ'mas 2,3

em relação à mistula de líquidos e

rnistura de pós. O frasco, especial-
mente adatado, submetido à rotação
em torno de seu menor eixo, à uma
velocidade de 25 revoluções por mi-

nuto, durante duas iroras, nos permi-
tia uma exceìente mistura do mate-
rial coletado de diversos frascos de
embalagem original. (I'ig ite ìií, 2)

z\o procedeÌ'nìos com a inspeção vi-
sual, constatatnos em ambas as mar-
cas, o preenchimento quanto aos re-
quisitos 3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1,
3.5.1,3.8,4.3.5 e 5.1

R. Fac. Odont. P A. 73/71 : 737'152, 7971/ 1972
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3.2 CONSISTÊNCIA I'ÂDÏTÃO

A quantidade de pó, previamente
pesado ern balança sensível ao mÉï,

bem como a o do líquido (0,40 ml)
eram colocados em uma lage com in-

dicação da temperatura (Í'ig (le Nn 3).
Proeedia-se em seguida à sua ma-

nipulação, de acordo com 4.3.1 e

4.3.2 afim de verificar qual a quan-

tidade de pó necessária à cad:r mat'-

F'igura Ns 2

R. Fac. Odont. P A.

Figura Nq 3

73/ 14 : 737 -752, 197 7 / 7972
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ca silicato, para nos indicar a <<con-

sistência padrão>>.

Na Fig de ì[s 4, podemos observar
o <<.disco>> resultante da aplicação de
uma carga de 2.500 G sobre um vo-
lume de 0,50 ml do cimento mistura-
do.

a

Realizados 10 ensaios, com cada
marca de silicato e obtido de cada
ensaio uma média de duas leituras,
chegamos ao seguinte resultado fi-
nal:

Percebe-se, pois, qus podemos in-
corporar um maior volume de pó à

urììa mesma quantidade de Ìíquido no
caso do siÌicato S. S. \\rhite.

Possivelmente sua granulometria
seja bem rnenor do que no caso do

Astralit.

Temperatura ambiente:
Umidade relativa:
Proporçáo pó/IÍquido:
Média do disco em mm:

3.3 SOLUBILIDADE D DESINTE.
GBÂÇÃO

Neste ensaio é de capital impor-
tância a pesaçem com aÌta precisão
dos corpos de prova, o que é feito
rnediante um frasco pesa-filtro, (Fi-
gUra 5) em balança especial. Decor-
rido o espago de tempo de 24 horas,
durante o qual o silicato sofre as
conseqüências de sua solubilidade e

Irigura

S. S. WHITE

21qC

55%
7,409/0,40 ml

24,9 mm

Ní, 4

ASTRALIT

20ec

66%
1,00g,/0,40 ml

24,8 mm

se desintegì'a em maiol ou menor'
grau, remoye-se os corpos de prova
do frasco pesa-filtro e leva-se por
diversas vezes à estufa (I'ig ile ìip6)
inicialmente com temperatura ligei-
ramente abaixo de 100eC e posterior-
mente à 150çC, até pesagem cons-
taute.

Os resultados obtidos com cinco
ensaios de cada marca, são aBreseÌÌ-
tados à seguir:

R. Fac. Odont. P' A. 73/74 : 737 -152, 7g7U 7972
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Figura Ne 5
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3.3.1 Resultaalos com silicato S.

lç Ensalo
Temperatura: 22sC

Peso inicial do frasco: . . .

Peso final do frasco:
Aumento de peso: ....
Peso do corpe de prova:
Percent. desinfegração:

2ç Ensa,io
Temperatura: 23sC

Peso inicial do frasco: . . .

Peso final do frasco:
Aumento de peso: . .. .

Peso do corBo de
Percent. d

Temperatura: 23eC

Peso inicial do frasco: . . .

Peso final do frasco:
Peso do corpo de prova:
Percent. desintegração:

4ç Ensoio
Temperatura: 23PC

Peso inicial do frasco: . . .

Peso final do frasco:
Aumento de peso: ....
Peso do corpo de prova:
Percent. desintegração:

5r Ensoio
Temperatura: zLeC

Peso inicial do frasco:
Peso final do frasco:
Aumento de peso: ....
Peso do corps de prova:
Percent. desintegragão:

S. IVhite:

Umidade rclativ4: 45/ç
49,8728 S (m6dia de 2 pesagens)
49,8781 g (média de 5 pesagens)

0,0053 g

1,1958 g
(0,0053 -:- 1,1958) x 100 : 0144

Umidade
49,875O g

relativa: 65%
(méd pesagens)

p"*rtt
0,0069

1,4096
( 0,0069

de 5 pesagens)

c
e
b

'-- 1,4096) x 100 : 0148 %

d/o

""/
Umidade relativa: 65%
47,7275 S (média de 2 pesagens)

47,7276 g (média de 5 pesagens)

1,2793 g,

(0,0060 -. 1,2133) x 100 - 010

Umidade relativa: 547o

49,8700 g (média de 2 pesagens)

49,8812 g (média de 5 pesagens)

0,0112 g

1,9903 g
(0,0112 -. 1,8903) x 100 : 0'69

Umidade relativa: 457o

49,8762 g (média de 2 pesagens)

49,8832 g (média de 5 pesagens)

0,0070 c
1,1597 g

(0,00?0 -- 1,159?) x 100 - 0,80 7o

ilÉDIÂ: 0,627o

d
/o

d/o

R. Fac. Odont. P. A. 13 /14 : 137 -152, 7g7l /7972
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t-t-! Besultados conÌ o silicat6 Astralit:

lç Btrdo
Ìemperatura: 22aC Umidade relativa 75Vo

Peso inicial do 'f"as"o: ......... 49,8945 g (média de 2 pesagens)
Peso final do frasco: 49,9028 g (média de 5 pesagens)
Aunentodepeso:.... 0,0083g
Peso do corpe de prova: ....... 1,3246 c
Percent. desintegração: (0,0083 . 7,3246') x 100 : 0162 %

!ç Bnsalo
Temperatura: 23çC Umidade relativa: 50Vo

Peso inicial do frasco: ... 49,8725 g (média de 2 Besagens)
Peso final do frasco: 49,8837 g (média de 5 pesagens)

Aumentodepeso: .... 0,0112 g

Peso do corps de prova: L,3246 g
Percent. desintegração: (0,0112 -- 7,3246) x 100 : 0184 To

its Ensoio
-@ Umidade relativa: 65%
Peso inicial do tìsco: 

.-ì 
. ':---_-- jlJ188 g (média de 2 pesagens)

Peso final do frasco: 4?,?31

Aumentodepeso: .... 0,0128 g

Peso do corpe de prova: 0,4833 g

Percent. desintegraçáo: (0,0128 +- 1,4833) x 100 : 0188 7o

lç Ensaio
Temperatura: 22aC Umidade relativa: 47Vo

Peso inicial do frasco: . . . 47,7194 g (média de 2 pesagens)

Peso final do frasco: 47,7308 g (média de 5 Besa8ens)
Aumentodepeso: .... 0,0114 g

Peso do eorp6.de prova: ....... 1,3098 g

Percent. desintegração: (0,0114 +- 1,3098) x 100 _ 0F7 %

õ? IÌnsaio
Temperatura: 23'qC Umidade reÌativa: 66%
PeSo inicial do frasco: . . . 49,8736 g (média de 2 Besagens)
Peso final do frasco:
Aumentodepeso: .... 0,014? g

Peso do corpe de prova: ....... 1,2369 g

Percent. desintegração: (0,0147 -i- 1,2369) x 100 - l;18 %

UÉDIÀ: 0F74%

O máximo de solubilidade e desin- mas, é de 1,0/ç em 24 horas. Neste
tegração permíssivel, segundo as nor- sentido verificamos que ambos os

R. Fac. Odont. P. A. 13/74 : 137'152, 197l/1972
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materiais são satisfatórios.
A diferença entre os dois materi-

ais, no entanto, é estatisticamente
significativa ao nível de .01 em favol
do silicato S. S. White, cuja solu-
bilidade é de 0,52/6 ao passo que a
do siiicato Astralit é de 0,87/a.

3.4 OPA,CIDÂDE*
O Índice de opacidade para os ci-

mentos de silicato, deve situar-se, se-
gundo às normas, entre o valor mÍ-
nimo de 0,35 e o valor máximo de

0,55 em relação à C 0.70.
Os resultados que encontramos,

0,3196 para o silicato S. S. White e

0,3057 para o silicato Astralit de-

monstram em primeiro lugar, que a

diferença entre os dois materiais não
é estatisticarnsnfs sienificativâ ao ní-
vel de .01.

Em segundo lugar, percebe se que
nenhum dos dois materiais preenelre
as normas neste sentido.

AÌertanros, no entanto, para cr fa-
to de que estes resultados não de-
vem ser aceitos sem uma análise
ma,is minunciosa, a qual foi motivo
de outra pesquisa, publicada nesta
mesma revista.6

3.5 RNSISTÊNCIÂ À COMPRES-
sÃo

Tanto na elaboração dos corpos de
prova, como na execução do ensaio
propriamente dito (FiS. ?), seguimos
as recomendações do item 4.3.4 das

Normas, exceto quanto ao número de

corpos de prova, que no uaso foi de

õ0, ou seja: 5 séries de 5 corpos de
prova para cada silicato ensaiado.

R. Fac. Odont. P. A. 13 /14 : 737 -752, 797 I / 7972
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3.6 I Resultailos €om o silicato S. S. ì[hiter

Temperatura 23oC Umidade relatiüa: 66%

Ca"si ile ruptura (kg) Esforço (kslcmz)

1e Ensaio 440

460

480

460

430

450

420

440

430

410

2P Ensaio

8e Ensaio

4? Ensaio

6p Ensaio

tr[éilia seral dos 5 ensaios I 625 lrg/cmz

600

540

500

460

450

480

470

480

460

430

420

430

450

440

460

1.556
1.627
1.698
r.627
L52L

r.692
1.486
1.556
L.527
1.450

2.L22
1.910
1.769
L.627
L.592

1.698
1.663
1.698
t.627
7.52L

1.486
1.621
L.592
1.556

t.627

1 .605

1.527

1 .804

1.641

1.556

R. Fac. Odont. P. A. 13/14 : 137'152, 7971 / 1972
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3.5.2 BesultaÌlos eonr 6 silieato Àstralit:

Temperatura 23qC Ilmidade relativa: 59Vo

Carga ile ruptura (kg) Esforço (kg/enrz) iléilia

le Ensaio 440 1.415
330 1.167

, 920 L.L32
350 1.238
380 7.344 L.259

2e Ensaio 340

370

350

360

380

1.203
1.309
1.238
t.273
7.944

t.344
\.344
L.344
r.475
1.380

1.309
1.344
1.273
1.238
r.344

1 .380
1.203
1.238
7.\67
1.732

trÍéilia geral ilos 5

r.279

1 .365

1.301

1.224

ensaios: 1.284 kg/em2

3ç Ensaio

4a Ensaio

5p Ensaio

380

380

380

400

390

370

380

360

350

380

390

340

350

330

320

R. Fac. Odont. P' A. 73/74 : 137-752, 1977/1972



3.5.3 Interpretação dos resultados: 

Os resultados encontrados demons- 

tram respectivamente uma resistên- 

cia à compressão de 1.625 kg/cm? 

para o silicato S. S. White e 1.284 

kg/cm2 para o silicato Astralit. 

A diferença entre as duas médias 

é significativa ao nível de .01, indi- 

cando uma superioridade, neste sen- 

tido, do silicato S. S. White. 

Embora ambos os materiais não 

preenchessem as normas, quanto à 

resistência à compressão, achamos, 

- no entanto, que o resultado apresen- 

tado pelo material S. S. White muito 

se aproxima do mínimo exigido, ou 

seja: 1.700 kg/cm?2, 

Submetemos então, os resultados à 

nova análise de variância, comparan- 

do os resultados individuais de ca- 

da marca, com o mínimo exigido pe- 
las normas. 

O resultado desta nova análise de 

variância nos demonstrou que a di- 

ferença entre os resultados obtidos 

com o silicato S. S. White em nossos 

ensaios e o mínimo exigido segundo 

as normas, não é estatisticamente 

significativo ao nível de .01. 

O mesmo não sucedeu, entretanto, 

quando procedemos de maneira idên- 

tica em relação ao silicato Astralit, 

em que encontramos que a diferen- 

aa entre os resultados que obtivemos 

e o mínimo exigido pelas normas é 

estatisticamente significativa ao nível 

de .01. 

147 

4 RESUMO E CONCLUSÕES 

Os dois únicos cimentos de silica- 

to de uso odontológico fabricados no 

Brasil (segundo nosso conhecimen- 

to) foram analisados, com o objetivo 

de verificar como se comportam fa- 

ce às normas estipuladas pela Fede- 

ração Dentária Internacional e pela 

Associação Internacional de Padrões, 

normas estas aceitas pelo Grupo Bra- 

sileiro de Materiais Dentários. 

De um modo geral, os silicatos em 

questão nos parecem satisfatórios, 

exceção feita à resistência à com- 

pressão, que nos pareceu bastante 

baixa no caso do silicato marca As- 

tralit. 

Esperamos que pesquisas desta na- 
tureza sirvam de incentivo e estimu- 

lem nossos fabricantes, no sentido de 

uma melhoria constante dos materi- 

ais dentários produzidos pela indús- 

tria nacional. 

SYNOPSIS 

The properties, according to inter- 
national specifications, of two dental 
silicate cements manufactured in 
Brazil, have been investigated. The 
products comply to the specificati- 

ons, except as to compressive stren- 

ght valuse, which seemed particul- 

larly low in one of the products. Dis- 

semination of this type of informati- 

on will not only assist tse dental 

profession in selecting proper mate- 

rials, but will also encourage and 

stimulate the improvement jin the 

manufacturing of dental materials. 
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148: S. S. WHITD - Cor 21

=-ASTRAL
SOLTIBILIDÂDE E DESINTEGNAÇÃO

CÁLCULOS

lo- z

IT
TÀ

Cor 21

RDLÀ DD

2 | 0,48

xl
rtlxr, lx, lxr, lx, X,,_t_-_l_t_t--l

0,44 | O,rSr0 | 0,62 I O,gg+t | |l_t__t_l
0,2304 I O,A+ I O,ZOSO | |

B I 0,49 | o,z+or | 0,86 I 0,?396 I

--_l--r-_--l--_-_---i---t--l, | 0,59 | o,g+gr I 0,8? 1 o,zsos I--l_l---l--t---r_r I 0,60 | o,gooo | 1,18 | r,ggz+ I

ol I I I I I I_l_t_--- 

--t 

_ _l_ t--t___--l-
zt I I I I I I___t_l---t-__l--_t----t_l-
el I I I I I I

__l_l_-_l--t_t--t-l-
0l I I I r I Í

x
ttI o.sz I

Í
o.szr I

SA
so
SO
s0

Total _ s x2 _ F,c _ s x2 _ ( s x)2 / n
Total - 5,3511 - FC - 5,3511 - 4,85809 : 0149301

Trat. - ( s x,')2/r, + ( S xr)2/r, + ( S xr)z/rr- I' c
Trat. - 7,352 + 3,81938 - 4,85809 - 0,81329

FONTE SQ SL l*
Tratamento

.l--__--_t
I orrrzg I

t-----l
| 0,t7972 I.l__--l
| íì.49301 I

k_-1:1 0,31329 13,948I

I

I

I

I

Erro n-k:8 0,02246

TOTAL n-1:9

Ft .01; GL 1-8

LUS/o1o/atb
05/7t

: 77,26 LOGO: REJEITA-SE Ho As médias sáo diferentes.
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fll{clTos coB 21 OPACID

TABDLÂ DD
J

L49
Xr : CP S. S. White 30 mm

ÀDD
Xz : CP Astralit 30 mm

0ÁLCU.TOS

I I I I I I l-
lX, lxt, lx, lX,, lx. lXr. lSl-lt I I I I I It_l--l_2 r i I t I i i

se
se
se
ae

TotaÌ
Total
Trat.
Trat.

FONTE

Sx2_FC_Sx2_(Sx)2/n
19.586,95 -. FC - 19.586,95 - 19.550,00 : 36,95
(S xr )2/rt * ( S xz)2/r2 + ( S xs)2/rr- F C

t0.2r4 + 9.345 - 19.550 - I

9,00 k-1:1

19.586,95

I I 625,3_t--l_
lr-20t_
I n: z

5,798

SLSQ

tÌrtlmento

-r_l_
& ;319,6 I 1305,7 I

?lroll10l?i10ll10ll

-r_t_l_l_i

,ttllI i 31,96 I I 30,57 1 |

IOTAL
Dt .01; GL 1-18 : 8,28

f,Si$/ololatb
cm

27,95

36,95 n-1-19
LOGO: ACEITASE Ho As médias são iguais.

Brro
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Xr : S. S. WIIIID - Cor 21

XL - ÂSTBALIT Cor 21
TABELÂ

BASISTÊNCI]\ Â COIIPBESSÃO
K'g,/cm2

DE CÁLCUIOS

xl

1.605 2.576.025

ltx2 lx', I_t_l
1.25s I 1.585.081 |l_l

x3X,,

4 I 1.641

8.727 I

I 13.257.889t_

_ L-l

1.301 | 1.6e2.601 |

-ll
7.224 | 1.498.1?6 Í__l_l

I

--l
I

_t_

8.259.6L2
_ll-

6.422 |

_l_l_l-
5l I

-__--ll-

2\.577.5L7

L4.649

n:10

sa
sa
SA
SO

Total _ S x2 _ F, C _ S x2 _ ( S x)z / n
Total - 2L.517.511 - X'C - 21.517.511 - 2I.167.340 - 8ú0 171

Trat. - ( s x,,)2/r, + ( S xr)2/r, + ( s xr),2/r. - x. c
Trat. - 13.209.625,800 + 8.248.416,800 - 21.167.340 - 290 2021600

Ï,,ONTE SQ SL X'c

2.3L9.44t

9.264.416

2.42r.L36

Tratamento 290.702,600 lk-1:1
l_

290.702,600

59.468,400 ln-k- 8 7.433,550

39,106

Erro
TOTAL 350.1?1,000 Ín-1- I I I

tr't .01; GL 1-8 - 11,26

LUS/o1o/atb
c6/77

LOGO: REJEITA-SE Ho As médias são diferentes.
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\ : S. S. IYIII'IE 0or 21 Iil)SISTÍiN0lI À [:OI[PBDSSÃ0 (I{glcur2)
r2 - .Padrão uÍniuro segundo as Norxras (l?(Xl xg/unz)

t +o n L A D .hl 0 e.-r, u u L"o s

x3 Xr.

27.707 .899

L6.627

n=10

I

sa
se
se
se

L.625 1 .700

Totat - S x2 _ F C - S x2_ (S x)z / n
Total - 27.?0?.899 - FC - 27.707.899 - 27.645.713 : 62.181

Trat. - ( S xr)2/r, + ( S xr)2/r, + ( S xr)2/rs- r. C

Trat. - 13 .209.626 + 14.450.000 - 27.645.7r9

F'ONTE

fretanento

Erro
IOTAL
Iìl .01; GL 1-8 - 11,26

III$/o1o/atb
6nr

LOGO: ACEITA-SE Ho As médias são iguais.

2,305

62.181

k-1:

n-k:
n-1-

13.913

6.033,500

R. Fac. Odont. P. A. 13 /14 : 737 -152, 1977 /1972



L52
Xr : ASTBALIT Cor
)fr - Padrõo mínimo

2l BESISTÊNCITI À COIIPBESSÃO (Kg/cmz)
segunilo as Nomas (17(X) kg/cm2)

TABELA DD CÁLCULOS

22.709.6L2

L4.922

n:10

x3Xrr

Sx2 l_t_
Sx I a.+zz_t_
r l5l_

Ix I r.zs+

14.450.000

S A Total - Sx2-f'C- Sx2- (S x\2 / n
S a Total-22.709.612 -F'C - 22.709.612 -22.266.608:443.ü)4S a Trat. 

- 
(S xr)2/r, + (S xr')2/r, + (Sxr)zhr-x''C

S a Trat. - 8.248.417 + t4.450.000 - 22.266.608 - 431 809

T''ONTE SL Fc

8.259.6L2

Tratamento 431.809 k-1:1 431.809 308,655

Erro
TOTÂL
Ft .01; GL 1-8 : 11,26

LUS/o1o/atb
o5/71

11.195 ln-k- 8 1.399

LOGO: REJEITA-SE Ho As médias são diferentes.

R. Fac. Odont. P. A. l3 /14 : 137 -152, 797 I / 1972
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